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флуоресценции с кожи при диагностике КПГ путём нанесения на неё 

вазелина может быть использован для повышения отношения сигнал/шум. 
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Зеленые листья растений, водоросли и бактерии содержат хлорофилл – 

пигмент, окрашивающий хлоропласты в зеленый цвет. При освещении 

хлорофилла светом в ультрафиолетовом, фиолетовом или синем диапазоне 

наблюдается его флуоресценция в красном диапазоне. Регистрируя 

флуоресценцию растений и водорослей, можно сказать об интенсивности их 

фотосинтеза [1], измерить уровень стресса и стрессоустойчивости [2], 

оценить содержание хлорофилла [3], а также по флуоресценции плодов 

растений, изменяющих свой цвет и теряющих хлорофилл по мере 

созревания, представляется возможным определить их степень зрелости [4]. 

Проведены эксперименты по регистрации флуоресценции хлорофилла. 

Для этого были использованы листья драцены душистой с разной степенью 

содержания хлорофилла. Эксперимент проводился с помощью двух 

портативных флуориметров, разработанных  по структурно схожим схемам 

в Самарском университете для медицинской диагностики, с длинами волн 

возбуждающего флуоресценцию излучения 365 нм [5] и 405 нм. В 

результате была зафиксирована флуоресценция от каждого 
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экспериментального образца. По результатам измерений интенсивностей 

флуоресценции и упругого рассеяния рассчитывались их средние 

арифметические (СА) значения, после чего рассчитывался диагностический 

параметр (ДП) как отношение СА сигналов флуоресценции к СА сигналов 

упругого рассеяния. Получено, что ДП листьев при использовании длины 

волны возбуждения 405 нм в среднем составил 110 усл. ед., тогда как при 

365 нм ДП составил 2,4 усл. ед. Это объясняется тем, что излучение с 

длиной волны 365 нм поглощается хлорофиллом менее интенсивно, чем с 

длиной волны 405 нм, которая располагается ближе к максимуму 

поглощения хлорофилла.  

Проведено сравнение ДП хлорофилла с ДП человека возрастом 21 год и 

с ДП многослойной конструкции, состоящей из набора рассеивающих и 

флуоресцирующих элементов. При каждой длине волны для хлорофилла 

наблюдается больший ДП в сравнении как с человеком (ДП равен 1,21 при 

405 нм и 1,07 при 365 нм), так и с оптическим фантомом (ДП равен 1,45 

при 405 нм и 0,65 при 365 нм). 

Таким образом, в ходе экспериментов было получено, что область 

применения разработанных диагностических флуориметров может быть 

расширена и включать в себя оценку функционального состояния растений. 
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