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Исследование эндогенной флуоресценции наружных тканей 

организма является мощным диагностическим инструментом для 

выявления нарушений обменных процессов в организме, проявляющихся, в 

частности, в повышенном содержании конечных продуктов гликирования 

(КПГ). Традиционно для обнаружения повышенного содержания КПГ 

используются флуориметры, работающие по коже руки [1]. Поскольку 

склера глаза также состоит из коллагеновых волокон, подверженных 

гликированию, и доступна для флуоресцентной диагностики in vivo [2], 

причѐм снимаются ограничения по фототипу кожи и влиянию давления на 

неѐ со стороны «ручного» флуориметра, то вызывает интерес установление 

корреляции между флуоресценцией кожи руки и склеры. 

В измерениях приняли участие 34 практически здоровых человека, 

сгруппированные в возрастные группы: 16 – 25; 26 – 35; 36 – 45; 46 – 55; 56 

– 65; 66 – 75; 76 – 85 лет. Измерения проводились на каждом из 

испытуемых на «ручном» флуориметре [1] и щелевой лампе [2], 

модернизированной для исследования флуоресценции, во временном 

интервале, не превышающем 1 часа. В качестве диагностического 

параметра для кожи использовалось отношение интенсивности 

флуоресцентного излучения кожи к упруго рассеянному ею 

ультрафиолетовому излучению K1. Для склеры глаза использовалось 

отношение среднего арифметического значения (САЗ) пикселя зелѐного 

компонента флуоресцентного изображения к САЗ значению пикселя 

зелѐного компонента изображения в белом свете K2. Внутри каждой 

возрастной группы усреднялись отношения K1 и K2 и возраст. 

Результаты представлены на рисунке 1, по которому можно 

качественно заключить о наличии корреляции между диагностическими 

параметрами для кожи и склеры. Рассчитанное значение коэффициента 

корреляции Пирсона составило 0,89, что указывает на сильную корреляцию 

диагностических параметров – отношений для кожи K1 и склеры глаза K2 и, 



185 

 

тем самым, открывает перспективы флуоресцентной оценки содержания 

КПГ по склере. 

 

 
 

1 – отношение K1 по коже человека, 2 – отношение K2 по склере глаза человека 

Рисунок 1 – Зависимость коэффициентов флуоресценции кожи и склеры 

глаза от возраста 
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