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Аннотация 
В данной работе показан микроскоп-гиперспектрометр с фазовой 

дифракционной решеткой, который используется в качестве диспергирующего 

элемента. Спектральный диапазон прибора составляет 400-1000 нм, 

спектральное разрешение-5 нм. В работе также используется прикладное 

программное обеспечение, которое используется для решения задач 

спектрального анализа. 
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1. Введение 

В работе представлен аппаратно-программный комплекс для управления 

гиперспектральной съемкой. 

Микроскоп с гиперспектральной визуализацией может использовать узкополосное 

излучение объекта, или излучение, прошедшее через оптический монохроматор [1]. Известны 

системы гиперспектральной визуализации на основе акустооптических модуляторов [2]. 

Наиболее часто в гиперспектрометрах используется оптическая схема сканирующего типа, 

аналогичная описанному в [3].  

2. Описание работы комплекса 

Принцип работы микроскопа гиперспектрометра заключается в получении спектральной 

картины отражённого света исследуемого объекта. Из полученных изображений специальным 

програмным обеспечением происходит сборка гиперкубов. С помощью микроскопа-

спектрометра можно получить спектр отдельных пикселей в диапазоне длин волн от 400 нм до 

1000 нм со спектральным разрешением 5 нм.  

 

 
Рисунок 1: Устройство программно-аппаратного комплекса 

 



Компьютерная оптика и нанофотоника 

VII Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2021) 

014222 

 
Рисунок 2: Спектральный анализа в программе ENVI 

 

 
Рисунок 3: Спектральный анализа в программе «Project». Выделение определенной полосы по 

«эталону» 

3. Заключение 

В работе представлен аппаратно-программный комплекс для управления 

гиперспектральной съемкой, а также программное обеспечение для спектрального анализа.  
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