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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ПРОХОДЯ1фЕЙ МОЩНОСТИ 
ПОЛУРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ

В реальных условиях эксплуатации СВЧ ваттметров возможны 
случаи, когда осуществляется измерение мощности многомодового 
сигнала. Различное значение коэффициента преобразования по 
каждому моду ш жет привести к дополнительной погрешности.

Исследуется погрешность шогозлементного преобразователя. 
В основу анализа положен расчет составлявших напряжения Холла 
пр. взаимодействии преобразователя с многомодовым сигналом.

Анализ проведенного исследования показы вает, что погреш
ность преобразователей Холла, обусловленная высшими типами 
волн, значительно меньше аналогичной погрешности измерителей, 
основанных на эффекте "горячих носителей", и устройств с нап
равленными ответвителями.
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