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КОРРЕКЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 
МАГНЙТНО-ПОЛУПРОВОДНЖОВНХ ИНВЕРТОРОВ

Магнитно-полупроводниковые инверторы (МПИ) в настоящее 
время все шире используются в ИИС как функциональные преобра
зователи  сигналов датчиков ( первичных преобразователей в 
унифицированный частотный сигнал /' l , 2 j  . При этом интересно 
применение МПИ как "активного" преобразователя, позволяющего 
осуществлять коррекцию погрешности датчика.

В докладе рассматривается коррекция погрешности нелиней
ности вихретокового преобразователя с помощью МПИ, основан
ная на использовании нелинейного участка характеристики управ
ления МПИ. Приводятся характеристики и основные данные изме
рителя толщины изделий из алюминиевых сплавов с частотным 
выходом, реализующего предложенный способ компенсации погреш
ности нелинейности первичного преобразователя.
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